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Aanvrager : BC-KAL-LAB Instrument : Digitale multimeter
Adres : Imbosweg 30 Merk : Fluke
Postcode : 7371DD Type 1 45
Plaats : Loenen BC nr. / Serie nr. : ER16 1 5115056

Tag Nummer =

Kal. Datum : 20/09/2024

Wijze van onderzoek

De meter is met onderstaande standaard(en) gekalibreerd.

Omgevingstemperatuur tijdens kalibratie: 21°C +3°C

De keuze van de meetpunten is bepaald aan de hand van het meetbereik en de toepassing waarin het meetmiddel

wordt gebruikt.

Alle door ons uitgevoerde kalibraties gebeuren onder certificering van: ISO 9001:2015, 1ISO 14001:2015 en 1SO45001:2018

Standaarden

De standaard(en) zijn herleidbaar naar (inter)nationale standaarden, door middel van periodieke kalibratie bij een
kalibratielaboratorium met hogere (herleidbare) nauwkeurigheid.

De onzekerheden van de standaarden zijn niet meegenomen in de beoordeling van de meetresultaten.

Beoordeling: Pass

Opmerkingen:

Gebruikte standaarden:

BC nummer  Serial Nummer Omschrijving Asset Kal. datum Certificaat: Onzekerheid:
ERO1 6615002 Multi kalibrator 16/5/24 2405144 Stated in
results.

Blanken Controls B.V.

Address: Imbosweg 30, NL-7371 DD Loenen | Phone: +31 55 50 58 300 | E-mail; info@blanken.nl

Certification: 1ISO 9001:2015 / 1SO 14001:2015 / 1SO 45001:2018 | Branche: Member of FHI
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Kalibratie resultaten:
Aangeboden Waarden.

Serie nummer: 5115056
Firmware Level: 1.6 D1.0
Gelijkspanning
0.000 mV
90.000 mV
900.00 mV
0.00 mVv
300.00 mV
3.0000 V
-3.0000 V
30.000 V
300.00V
1000.0 V
Diode
0.0000 Ohm
Open
Wisselspanning
0.00 mV
15.00 mV @ 1 kHz
15.00 mV @ 100 kHz
300.00mV @ 1 kHz
300.00 mV @ 100 kHz
3.0000 V@ 1 kHz
30.000 V@ 1 kHz
300.00V@ 1 kHz
750.0 V@ 1 kHz
Frequentie
9.0000kHz @ 1V
Weerstand 4W
0.00 Ohm
300.00 Ohm
0.0000 kOhm
3.0000 kOhm
30.000 kOhm
Weerstand 2W
300.00 kOhm
3.0000 MOhm
30.000 MOhm
300.0 MOhm

Bereik.

100 mV
100 mV
1000 mV
300 mV
300 mV
3V

3V

30V
300V
1000 V

300 mV
300 mV
300 mV
300 mV
300 mV
3V
30V
300V
750V

10 kHz

300 Ohm
300 Ohm
3 kOhm
3 kOhm
30 kOhm

300 kOhm
3 MOhm
30 MOhm
300 MOhm

Certificaat:

Test Resultaten.

0,005 mv
90,003 mV
900,00 mV

0,00 mVv
300,00 mv

3,0000 V

-3,0000 V

29,999 V

300,00 V

1000,0 V

0,0001 Ohm

0,07 mV
14,99 mV
14,04 mV

299,96 mV
289,59 mvV

2,9998 V
29,998 V
299,98 V

7499V

8,9999 kHz

0,04 Ohm
300,03 Ohm
0,0000 kOhm
3,0001 kOhm
30,000 kOhm

300,00 kOhm
3,0004 MOhm
29,993 MOhm

299,9 MOhm

Abs. afw.

0,0050 mVv
0,0030 mV
0,000 mVv
0,000 mV
0,000 mV
0,00000 V
0,00000 V
-0,0010 VvV
0,000 V
0,00V

0,00010 Ohm

0,070 mV
-0,010 mVv
-0,960 mV
-0,040 mV

-10,410 mV
-0,00020 V
-0,0020 V
-0,020 vV
-0,10V

-0,00010 kHz

0,040 Ohm
0,030 Ohm
0,00000 kOhm
0,00010 kOhm
0,0000 kOhm

0,000 kOhm
0,00040 MOhm
-0,0070 MOhm

-0,10 MOhm
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Toegestane afw.

0,0060 mV
0,0285 mV
0,285 mV
0,020 mV
0,095 mV
0,00095 V
0,00095 V
0,0095 VvV
0,095V
045V

0,00080 Ohm

0,750 mV
0,130 mV
1,250 mV
0,700 mVv
15,500 mV
0,00700 V
0,0700 V
0,700 V
2,50V

0,00460 kHz

0,040 Ohm
0,190 Ohm
0,00020 kOhm
0,00170 kOhm
0,0170 kOhm

0,170 kOhm
0,00200 MOhm
0,0780 MOhm
6,00 MOhm

Beoordeling.

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

Pass
Pass

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

Pass

Pass Indetern
Pass
Pass
Pass
Pass

Pass
Pass
Pass
Pass
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Aangeboden Waarden. Bereik. Test Resultaten. Abs. afw. Toegestane afw. Beoordeling.
Gelijkstroom
30.000 mA 30 mA 30,001 mA 0,0010 mA 0,0180 mA Pass
100.00 mA 100 mA 100,00 mA 0,000 mA 0,070 mA Pass
10.000 A 10A 10,001 A 0,0010 A 0,0250 A Pass
Wisselstroom
30.000mA @ 1 kHz 30 mA 30,002 mA 0,0020 mA 0,1600 mA Pass
100.00 mMA @ 1 kHz 100 mA 100,00 mA 0,000 mA 0,600 mA Pass
10.000 A @ 1 kHz 10A 9,998 A -0,0020 A 0,1100 A Pass
Gekalibreerd door:
Damién Schifferling De door u gewenste herkalibratie termijn bedraagt: 12 Months
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