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Blad 1 van 2 Certificaatnummer: 29912/2406

Aanvrager Blanken Controls B.V.
Imbosweg 30
7371 DD Loenen

Nederland
Referentie Jermaine Schifferling
Onderzocht Diverse gewichten + set

Wijze onderzoek Door weging en vergelijking met een (samengestelde)
massastandaard is van elk massastuk de conventionele massa
bepaald. Voor een gewicht met een temperatuur van 20 °C is de
conventionele massa gelijk aan de massa van een referentie-
gewicht met een dichtheid van 8000 kg/m? waarmee eerstgenoemd
gewicht in lucht van 1,2 kg/m?® in evenwicht is. De omgevings-
temperatuur tijdens de kalibratie bedroeg (20 + 5)c°cC.

Datum onderzoek 13 juni 2024 t/m 17 juni 2024

Resultaat Voor het resultaat wordt verwezen naar blad 2
De massa bevindt zich inclusief de meetonzekerheid binnen de
toleranties welke gelden voor OIML R 111-1 gewichten klasse M1.

Meetonzekerheid De gerapporteerde meetonzekerheid is gebaseerd op een
standaardonzekerheid, vermenigvuldigd met een dekkingsfactor
k = 2, welke overeenkomt met een dekkingswaarschijnlijkheid
van ongeveer 95%.
De meetonzekerheid is bepaald volgens document EA-4/02.

Herleidbaarheid Metingen zijn uitgevoerd met standaarden waarvan de
herleidbaarheid naar (inter)nationale standaarden, ten
overstaan van de Raad voor Accreditatie, is aangetoond.

Datum: 17 juni 2024

Joey van der‘z;een4f

Kallbratle/ﬁs/swerker

De Raad voor Accreditatie is één van de ondertekenaars van de multilaterale verklaring van de European Cooperation for Accreditation (EA) en van de ILAC Mutual
Recognition Arrangements (MRA) voor de wederzijdse acceptatie van kalibratiecertificaten. Reproduktie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het
certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van het laboratorium van afgifte. Dit certificaat wordt verstrekt onder het
voorbehoud dat noch Eegema, noch de Raad voor Accreditatie enigerlei aansprakelijkheid aanvaardt.
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Blad 2 van Certificaatnummer: 29912/2406
Resultaat:

nummer nominale massa afw;.i};tj;:gezoor af;’igti?gnna meetonzekerheid
3 25 kg 0,049 == 0,4 g
20 25 kg 0,0g -- 0,4 g
54492 10 kg 0,02 g == 0,16 g
54493 5 kg 0,05 g i 0,080 g
54496 5 kg 0,074 g -- 0,080 g
54495 2 kg 0,047 g -- 0,030 g
54494 2 kg 0,065 g i 0,030 g
Set 54491 1 kg 0,000 g -- 0,016 g
500 g 0,009 g -- 0,008 g
200 g 5,25 mg & 3,00 mg
200 g* 6,64 mg == 3,00 mg
100 g 1,83 mg - 1,60 mg
50 g 0,46 mg — = 1,00 mg
20 g 0,34 mg e 0,80 mg
20 g* 0,95 mg - 0,80 mg
10 g -0,79 mg -- 0,60 mg
5g -0,22 mg - 0,50 mg
2 g 0,39 mg == 0,40 mg
2 ig¥ 0,32 mg = 0,40 mg
1lg 0,43 mg - 0,30 mg

juiste massa

nominale massa + afwijking

-- er heeft geen justering plaatsgevonden
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